
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  № AB0047253

Дата регистрации заказа: 08.02.2019 Дата взятия материала: 08.02.2019
Ф.И.О. владельца:                                                   Онисикова  Дата выполнения: 08.02.2019
Вид животного: Собака Микрочип №:

Порода:                                                  йоркширский терьер Дата сверки 
чипа:

Возраст (лет, мес.):                                                 16,0 Пол: М
Лечащий врач: Кличка: Люк

Заказчик: Спектр Вет

Материал: венозная кровь с активатором свертывания

показатели ед. измерения данные 
исследования среднее для вида

Мочевина (Urea) ммоль/л 19,9 3,5 - 9,2

Креатинин (Creat) мкмоль/л 141 54-138 (44-90 собаки до 10 кг)

Фосфор (Phosphate, inorg) ммоль/л 2,08 старше 6 мес: 0,90-2,01 (до 6 мес: 2,20-3,00)
Соотношение Мочевина/Креатинин 
(B/C Ratio) расчетный, мг/дл 74,7 при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. 

или другая причина

Автоматические анализаторы: AU 480 (BeckmanCoulter, USA); A25 (BioSystems,Spain), Miura 200 (“ISE”, Italy). Анализаторы электролитов: EasyLyteCalcium (MedicaCorp, USA). 
Реактивы: Beckman Coulter, BioSystems, Medica, Human. Контрольные материалы: Beckman Coulter, BioSystems, Randox, BioRad, Medica, Sentinel.

Врач КЛД, эксперт: Никонова Светлана Анатольевна
Дата выдачи: 08.02.2019

Лаборатория  является участником Международной  системы внешнего контроля качества лабораторных исследований  EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной 
системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

1 www.vetlab.ru Шанс i-Lab™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ 8-901-545-38-25


