
ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ № НЦ0017557
Дата регистрации заказа: 09.08.2019 Дата взятия материала: 09.08.2019
Ф.И.О. владельца:                                                   Тимофеева  Дата выполнения: 10.08.2019
Вид животного: Собака Микрочип №:
Порода:                                                  сиба-ину Дата сверки чипа:
Возраст (лет, мес.):                                                 1,10 Пол: Ж
Лечащий врач: Торлак Кличка: Элиз

Заказчик: Спектр Вет

Материал: венозная кровь с 
активатором свертывания Метод: CLIA (иммуно 

хемилюминисцентный анализ)

показатели ед. измерения данные 
исследования среднее для вида

Прогестерон нг/мл 3,35
проэструс - 1- 3;

эструс 4-10, 
диэструс 15 - 50; 

анэструс < 1

данные средних значений приведены по референтным интервалам Лаборатории «Шанс Био», Бурмистров Е.Н., 2009

Врач КЛД, эксперт: Афонина Анастасия Игоревна  
Дата выдачи: 10.08.2019
Исследования проводятся на анализаторе и реагентах компании Beckman Coulter (США).
Ежедневный контроль качества проводится с использованием контрольного материала компании BIO-RAD (США)
Лаборатория является участником ежемесячной программы «Иммунохимия» внешней оценки качества лабораторных исследований EQAS 
BIO-RAD (код участника 176902)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности.
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

1 www.vetlab.ru Шанс i-Lab™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ (495) 921-30-48 ; 730-90-64


