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РЕЗУЛЬТАТ	ИССЛЕДОВАНИЯ	№	000086257	от	17.08.2022
Пациент:	Бейсик,	Европейская	короткошерстная,	06.03.2022,	Male
Владелец:	Бородич	Екатерина	Дмитриевна
Контактная	информация:	г.	Нижний	Тагил,	ул	Первомайская,	70,
кв.29;	katusha.borodich@yandex.ru;	тел.	+7(901)4824172
Назначил:	Гафурова	Вера	Анатольевна,	Ветеринарный	врач-
кардиолог/	Отделение	кардиологии
Исследование	провел:	Гафурова	Вера	Анатольевна,	Ветеринарный
врач-кардиолог/	Отделение	кардиологии

Фокусное	эхо

Левый	желудочек
Показатель Результат Единица Норма Отклонение
Идеальный	вес 0	(1.8) кг - -
ЧСС 156 уд/мин - -
МЖП	(VSd) 2,1 мм - -
КДР	(IVDd) 13,6 мм - -
КДРн - - -
КСР	(IVDs) 6,2 мм - -
КСРн - - -
ФУ 54,412 - -
ЗСЛЖ	(LVFWd) 3,1 мм - -
КДО	(EDV) 0,9 мл - -
КСО	(ESV) 0,3 мл - -
КДОн - - -
КСОн - - -
ФВ 66,667 - -

Левое	предсердие	и	вены
Показатель Результат Единица Норма Отклонение
ЛП	в	длинной	оси 11,5 мм 10,0	-	16,0 норма
ЛП	в	короткой	оси 8,9 мм - -
ЛВ 1,9 мм 1,5	-	4,0 норма
ПВЛА 2,2 мм - -
ЛВ/ПВЛА 0,864 - -
ЛП/Ао 1,348 - -

Аорта
Показатель Результат Единица Норма Отклонение
Диаметр	кольца	клапана	в	короткой	оси 6,6 мм - -

Митральный	клапан
Показатель Результат Единица Норма Отклонение
Пик	Е 77,0 см/с - -
E/A - - -
IVRT 36,00 мс - -
E/IVRT 2,139 - -
DTe 59,0 мс - -

Перикардиальная	полость
Перикардиальная	полость: Полость	не	расширена

Заключение
Заключение: По	результатам	исследования	геометрия	и	функция	левых

камер	сердца	не	нарушены.	Пороков	развития	нет.
Рекомендовано	ежегодное	исследование	сердца.	При
планировании	анестезии	в	будущем	повторить	исследование
перед	операцией.	Со	стороны	функции	сердца
противопоказаний	к	анестезии	нет.

Аппарат: GE	Vivid	E90




