
ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ № НЦ0070678
Дата регистрации заказа: 10.11.2024 18:40 Дата взятия материала: 09.11.2024
Ф.И.О. владельца:                                                   Кузнецов  Дата выполнения: 11.11.2024 20:08
Вид животного: кошка Чип\клеймо:
Порода:                                                  метис Дата сверки чипа\клейма:
Возраст (лет, мес.):                                                 1,5 Пол: М
Лечащий врач: Софьина Кличка: Чико

Заказчик: Спектр Вет ВК (Коломенская)

Материал: венозная кровь с 
активатором свертывания Метод: иммуноферментный (ELISA)

показатели ед. измерения данные 
исследования среднее для вида

Антитела класса G (IgG) к 
вирусу иммунодефицита 
кошек

коэффициент 
позитивности 2,50

> 11 - обнаружены антитела к вирусу 
иммунодефицита кошек 

< 9 - не обнаружены антитела к вирусу 
иммунодефицита кошек 

9 - 11 результат сомнительный
(Рекомендовано повторное исследование 

через 2-4 недели. При повторном получении 
сомнительного результата образец считается 

отрицательным)

Анализаторы: ACCESS 2 (Beckman Coulter Inc, США); INFINITE F50 (Tecan Austria, GmbH); LAZURITE (Dynex Technologies Inc, США) Контрольные материалы: BioRad 
Lyphochek Immunoassay Plus 3 уровня (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: Кузнецова Е.М.  
Дата выдачи: 11.11.2024
Исследования проводятся на анализаторе и реагентах компании Beckman Coulter (США).
Ежедневный контроль качества проводится с использованием контрольного материала компании BIO-RAD (США)
Лаборатория является участником ежемесячной программы «Иммунохимия» внешней оценки качества лабораторных исследований EQAS 
BIO-RAD (код участника 176902)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности. 
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

1 www.vetlab.ru Шанс i-Lab™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ (495) 260-0-260


