
ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ № СК0012612
Дата регистрации заказа: 18.10.2025 07:07 Дата взятия материала: 17.10.2025
Ф.И.О. владельца:                                                   Хлебникова  Дата выполнения: 19.10.2025 14:26
Вид животного: собака Чип\клеймо:
Порода:                                                  вельш корги пемброк Дата сверки чипа\клейма:
Возраст (лет, мес.):                                                 7,7 Пол: М
Лечащий врач: Евхут Кличка: Персик

Заказчик: Спектр Вет ВК (Бабушкинская., ул. 
Изумрудная)

Материал: венозная кровь с 
активатором свертывания Метод: CLIA (иммуно 

хемилюминисцентный анализ)

показатели ед. измерения данные 
исследования среднее для вида

Т4 общий (тироксин, общий) нмоль/л 59,97 16,00 - 80,00 (до 20 дня и после 6 мес, в 
период 1-6 мес рекоменд Т4 своб)

Анализаторы: ACCESS 2 (Beckman Coulter Inc, США); INFINITE F50 (Tecan Austria, GmbH); LAZURITE (Dynex Technologies Inc, США) Контрольные материалы: BioRad 
Lyphochek Immunoassay Plus 3 уровня (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: Кузнецова Е.М.  
Дата выдачи: 19.10.2025
Клиническое значение результата лабораторного исследования определяет лечащий врач в комплексе с данными клинического осмотра.

Лаборатория является участником ежемесячной программы «Иммунохимия» внешней оценки качества лабораторных исследований EQAS 
BIO-RAD (код участника 176902)
Претензии к качеству исследований принимаются в течение 14 дней с даты готовности на почту qc@vetlab.ru. 
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.
Исследования проводятся на анализаторе Access 2 (Beckman Coulter), Lasurite (Dynex).
Внутренний контроль качества проводится с использованием контрольного материала компании BIO-RAD
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