
Спектр-вет
Результат

Кличка:Сима Имя владельца:Антипов
Животное:Кошка ID пациента:
ID пробы:2 Возраст:Взрослый
Тип пробы:Венозная кровь Номер партии реагента:9252073
Номер реагента:029889252073 Оператор:
Лаборатория: Время тестирования:2025.11.11 10:15:17
ID прибора:920000300 Время печати:2025.11.11 15:19:56
Версия:1.00.01.31/1.00.01.06

Анализ Результат Референсный 
диапазон

НизкийНормальныйВысокий

Проект 'Анализ газов крови'
pH 7.388 7.270-7.420

Проект 'Анализ электролитов'
Na+ 155.3mmol/L H 142.0-154.0

K+ 4.45mmol/L H 3.00-4.40

Cl- 119.4mmol/L 108.0-120.0

Ca++ 1.18mmol/L 1.10-1.35

--Нельзя посчитать показатель

Примечание
1. Поскольку диагностика заболевания в конкретном случае характеризуется сложностью, 
индивидуальностью и другими характеристиками, настоящий доклад интерпретируется исключительно в 
общих целях и не служит односторонней основой для диагностики конкретного заболевания. 
2. Результаты задней полосы "высокий" означает, что результат тестового проекта превышает верхний 
предел нормального диапазона, результаты задней полосы "низкий " означает, что результат тестового 
проекта ниже нижнего предела нормального диапазона. 
3. Предыдущая полоса результатов "> " указывает на то, что результаты проекта испытаний превышают 
верхний предел диапазона измерений прибора, а передняя полоса результатов  "<" указывает на то, что 
результаты проекта испытаний ниже нижнего предела диапазона измерений прибора.

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для 
ознакомления врачей
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